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Gebrauchsanweisung
Rotor F-45-72-8, Rotor F-45-48-11
Deutsch (DE)
®

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung des Concentrators/der 
Vacufuge® plus und ersetzt diese nicht. Bevor Sie die Rotoren das erste Mal in Betrieb 
nehmen, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung des Concentrators. Die aktuelle 
Version finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com.

1 Rotorfüße verwenden

Die Rotorfüße verhindern beim Absetzen des Rotors, dass die Gefäße aus den Bohrungen 
geschoben werden. Die Rotorfüße können während der Zentrifugation montiert bleiben.

2 Distanzstück verwenden

Um mit 2 Rotoren gleichzeitig zu zentrifugieren, verwenden Sie das Distanzstück. Die 
Anordnung der Rotoren ist beliebig. Für die Beladung gelten folgende Obergrenzen:

• Unterer Rotor: ⅔ der max. Zuladung
• Oberer Rotor: ⅓ der max. Zuladung

3 Bestellinformationen

Die 3 Schrauben durch die Bohrungen 
stecken.
Die Rotorfüße festdrehen.

Best.-Nr. 
(International)

Beschreibung

Rotor F-45-72-8
5490 034.007 72 Plätze für 0,5 mL-Reaktionsgefäße 

Rotor F-45-48-11
5490 030.001 48 Plätze für 1,5/2,0 mL-Reaktionsgefäße 

Distanzstück für den gleichzeitigen Betrieb von 2 Rotoren
5301 316.005 für F-45-72-8 und F-45-48-11 

Rotorfüße für F-45-72-8 und F-45-48-11
5490 030.800 Satz à 3 Stück 
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Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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